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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
Str. Gradinitei. 

I"._S, 
jud.Iasi, Ioc. pascaniTeL.0232 ZASA6O; F.ax 0232 765060Nr.18858/3I.0g.2020 - 'l v'';'

PASCANI

Aprobat
Ma

CAIBT DE SARCINI :

APARAT CPAP PNiUTVTOTOGIE

I.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Ujud.Iasi este-interesat ln 
^;hi;i{"nta 

pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, roc.pascani,33124100-6 . 
.:^^^_- av,.tztf,ionarea : - ,,Aparat cpAp pr.urorogie _r 

-nr.i,roo 
cpv2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

:

o Denumire c
Dispoziilt",f#iir;f ffi ii j::,fl J,:i}fi :ix-.,:;1#;:jff.x,i,iJ#1J,1;f.,.din Romania :

- Marcajur European de conformitate cE inscriptionat pe aparat;
3i'iilffi J:*.:',?Uff L'?HITi:#::,::i#J{iu.*,Jrmce.inca,u,ui

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :
Criteriul pe baza.u*iu se va atribui contractul este ,,pretul 

cel mai mic,, cu
respectarea cerinteror minim ur" pr"rirur. j, ,rirtul de sarcini .Astfel' spitalul Municipal d. ij.g;J purrunr rr-J..iara castigator operatoruleconomic cate a ofertat pretul cel .ui ,L rr-respectarea cerintelor din caietul de sarciniLtfiil:#if,Hl Hffir-.1*it 

p' p;;i;'#**;,tiei produs,iui 
"u.. va rr 24runi de ra

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

Specificatii tehnice AutoCpAp cu umidificator
Descriere:

- Aparat cu presiune pozitiva de tip auto pAp- Moduri: CpAp, CpAp check, autoCpAp, autoTrial- presiune maxima: 20 cmH2O- presiune minima: 4 cm H2a- Rampa:0_45 minute
- AutocPAP - ajusteaza presiunea automat cu 1cm H2o atuncicand detect eaza2evenimente respiratoriiconsecutive



- CPAP check -monitorizeaza ultimele 30 de ore de terapie si aiusteaza presiunea automat cu r. cm H2o(maxim +/_ 3 cm H2O fata de presiune setata initial)- AutoTrial - monitorizeaza terapia pacientului pana la un maxim de 30 de zile si la sfarsitul perioadei de

- Functie de reducere a evenimentelor respiratorii reziduale de la inceputul terapiei- Algoritm integrat ce asigura detectarr
neintentiona," 

"' "" qJrEuI cr uetectarea automata si compensare a pierderilor intentionate si
- Functie de confort tip Frex (moderarea presiunii pe inspir si pe expir)- Functie de verificare a ajustarii mastii, ce previne montarea gresita a acesteia sau pierderiror intentionate- Functie de detectare a tipului de masca si de a compensa rezistenta acesteia ra fruxur de aer rivrat in timpurterapiei
- soft pentru managementur dateror ce asigura tistarea de rapoarte (pdf, word)- card sD pentru stocarea dateror de terapie cu capacitate de pana ra 2 ani

;:ff::;Tfi::J:';.r1il,*'',',uar, 
presiune medie, comprianta pacienturui, grafice cu trendurterapiei

- Display cu afisarea parametrilor: presiune, pierderi- Alarme: deconectare, pierderi pe masca

- :ilT[']ffii'[]:JT:[" sistem de siguranta ce nu permite scurgerea accidentara a apei
- Manualtehnic in limba romana_L buc

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania 
I

(autorizatie emisa de catre vrs,lp-bare emisu i. a.N.rvr.o.rvr- Ju.a este cazul,etc) ]

NorA :operatorul. trebuie sa dectare conformitatea cu cerinta impusa de GoNFIGURATIA de
maisus' indicind documentul ti prJin, .,,^";i;;jr l"l" oeclarate ilrirr"g ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE
[::ffiJ;.Ji ,'ffirlZ,r'';d]J;i,ii,,,r,i dil ,t c,uai,it.i tr5, judrasi,

- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.- termenul de livrare va fi de maxim.4 rrp,"*iri de Ia emiterea comenzii.- se va asiguraservice gratuit i, p".iouJiJ" g*urrie de 24 runi- sd se asigure instalare si punere in functiunel- sr se asigure instruirea personarurui care ,u ir"ru cu aparat- sd se asigure piesele de schimb p" o f".iouaJo" minim 10 ani.- certificate de calitate si conformitate cu normele uE.
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