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INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACH.IZTTIE DIRECTA

FUNDUS CAMERA PORTABILA

ffiffiffi

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr' 5,

jud. Iasi, CUI 47Ol;71 , intentioneazasaachizitioneze " L buc -FUNDUS CAMERA

PORTABILA ", din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul

sediul spitalului .

oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate

oelelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP'

Spitalului Municipal de Urgenta Pascani '
Atasam caietul de sarcini necesar pentru

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs'
elaborarea ofertei .

pffira in data de 11,06.2021, ora 14'00 la

Compartiment achizitii Publice
Ref. Nicolau Gabriela
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Acreditare ANMCS nr. ll9l 2015

Nr.tt707104.06.2021

CAIET DE SARCINT \
FUNDUS CAMERA PORTABILAffi

I.INFORMATII GENERALE

spitatul Municipal de urgenta pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc'Pascani,

jud.Iasi este interesat in achizitionarea ,rFundus camera portabila pentru dotarea

Cabinetului de oftamologie a spitalului Municipal de urgenta Pascani-I. buc ".

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

o Denumire contra ct i ,rFundus camera portabila -1. buc ".

Aparatul -echipamentul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona

in spitalele din Romania si va corespunde urmatoarelor standarde de cal\tate si siguranta:

MarcajulEuropeandeconformitateCEinscriptionat
- Declaratia de conformitate (EC) a Directiv ei 93l42lcEE conform certificatului

cE emis de catre un organism de certificare notificat .

- Sistem de managemenial calitatii EN ISO 9001 :20L5

- Sistem de management ai calitatii privind dispozitivele medicale EN ISo 13485

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul p" baru caruia se va atribui contractul este 'opretul cel mai mic" cu

respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini '

Astfel,SpitalulMunicipaldeUrgentaPascanivadeclaracastigatoroperatorul
economic care a ofertat pr"t rt cer mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de

sarcini.
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4. CARACTERISTICI TEHNICE

Spitalul Municipat de urgenta pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani,

iua.Usi este interesat in achizitionarea unui ,,Fundus camera portabila -1 buc "necesar

pentru dotarea cabinetului de oftamologie a spitalului .

Echipamentul medical trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici tehnice :

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de

CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate

( catalog ,fisa tehnica ,s.a.) ,.- --- ^^L^ \r^-*ora Ao c4,,.,,
.IntreB ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate s1

securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar'

5.CONDITIIDELIVRARE,DESERVICESIDEGARANTIE
- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr'5, jud'Iasi'

loc.Pascani, cod Postal 705200'

- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.

Spec ifi catii tehn i ce ech i Pa m ent

ffia modulara, nonmidriatica, digitala,

portabila
. Posibilitatea achizitiei de imagini ale fundului de ochi si ale

segmentului anterior( Modul Retina + ModulAnterior)
. Format al imaginilor :color, JPEG, MPEG-4

. Rezolutie nimima :5 MPix

. Rezolutie optica :minim 60lP/mm

. Afisaj LCD de minim 4inch

. Autofocus in domeniul-20 D la +20 D

. Minim 9 Puncte de fixatie interne

. Unghi de vizualizare minim 50 grade

. Diametru pupilar minim pentru realizarea achizitiilor :3,2

mm
o Memorie lnterna minima:8 GB

. Conectivitate : USB, WLAN

.Sistemdeoperare:MicrosoftWindowsTR,Windows8'2R'
Windows 10R.macOS
o Baterii :reincarcabile, Li-lon ; timp de utilizare: aproximativ

2 ore
. Posibilitate fixare pe biomicroscop
. Suport de birou
. Cablu USB:tip A- mini B
. Memory Stick

Manualde utilizare in limba romana -1 buc

Observatii/
CARACTERISTICI TEHNICE



termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emitereacomenzii'

se va asigura service in perioad a de gatantie care va fi minim 24 ltlrlri de la data

punerii ii functiune. Timpul de rrspins ra solicitarile de service in perioada {e
garantie si post garantie va fi de mlxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la

6eneficiar. i, p.ri-ouda de garanlie,toate costurile privind repararea;i/ sau inlocuirea

pieselor ,accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de cdtte furnizorul

aparatului, conform conditiilor certifi catului de gar anlie.

,i ," asigure instalare si punere in functiune a echipamentului cu titlu gratuit'

s6 se asigure instruirea plrsonalului medical si tehnic care va lucra cu dispozitivul cu

titlu gratuit
sd sJasigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani de la data punerii in

functiune.
certificate de Calitate si Conformitate cu norrnele UE.

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii in anexa caruia sa fie mentionat

producatorul echipamentului .ln aviz trebuie sa apara faptul ca distribuitorul poate

efectua service si reParare.

Redactat
Nicolau abriela

Compartiment de sPecialitate

Medic Specialist
Dr. Andra Madalina Patrascu
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