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INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACIJIZITIE DIRECTA

PACHET REACTIVI DE IMUNOLOGIE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5,

jud. Iasi , CUI 47oi37l ,intentioneaza sa achizitioneze ,,PACHET REACTIVI DE

IMUNOLOGIE ,,, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul

Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 28.10.2022, ora 15.00 1a

sediul spitalului sau pe e-mail.
Oferta dvs va irebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate

celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

Manager
Dr. Bechir

Birou achizitii publice
Ref. Nicolau GabrielaDaniel
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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
TeI.0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr.25244124.10.2022

Aprobat
Manager

CAIET DE SARCINI
PACHET REACTIVI DE IMUNOLOGIE

I.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani este interesat in achizitionarea : Pachet reactivi de

imunologie , cod CPV 33696000-5, indicat mai jos, avand drept sursa de f-rnantare venituri proprii
provenite din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate.

CAIETUL DE SARCINI f-ace parte integranta din documentatia pentru elaborarea si

prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catte fiecare

ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc,

dupa caz, caracteristici refbritoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in

exploatare, dimensiuni, precurl si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare etichetare, marcare,

conditiile pentru certificarea conlbrmitatii cu standarde relevante sau altele asemenea,

2.CARACTERIZARE GENERALA, LIVRARE SI CONDITII MINIME DE,

PLATA:
. Loc de livrare: sediul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ,strada Gradinitei nr.5

localitatea Pascani ,.lud. Iasi , cu mijloace de transport proprii ale furnizorului.
n Ofertantul trebuie sa depuna oferta pe intreg pachetul de reactivi de imunologie, iar acestia

trebuie sa provina de la acelasi producator cu analizorul automat dat in folosinta .

o, Pretul pachetului va contine : reactiv ,consumabile, calibratori ,controale interne de calitate ,

confbrm specificatiilor tehnice ale analizorului.
Ofertar-rtul va asigura asistenta tehnica ,service la sediul beneficiarului, piese de schirnb si

conectare la sistemul infbrmatic al laboratorului pe toata perioada derularii contractului de

reactivi .

Reactivii solicitati trebuie sa fie compatibili cu un analizor de imunologie complet automat

care pe perioada derularii contractului va fi incredintat beneficiarului cu drept de folosinta ( in

sistem comodat) Analizorul va avea marcaj CE inscriptionat pe aparat. De asemeuea ofertantul

va detine : buletin de verificare metrologica pentru aparat sau negatie B.R.M.L.,declaratie de

conformitate EC pentru aparat si veriflcare ANMDM (daca este cazul).

Analizorul sa prezinte urmatoarele caracteristicile tehnice :

Panelul de reactivi sa cuprinda efectuarea urmatoarelor teste : '|SII, F'f4, IgE, PSA,

LFI, FSH, AFP, CEA, CA 19.9, CA125, Cortizol , anti-TPO, anti-TG.
Yiteza de procesare medie :50-100 teste/h;
Stabilitatea reactivilor dupa deschiderea kitului sa lie de minim 45 zrle ;

Metoda de detectie : ELFA ;

Capacitate probe si reactivi : minim 40 pozitii de pacient si 10 pentru reactivi;

Modul QC cu diagrame Levey -Jemings incorporat;
Monitorizarea permanenta a statusului probelor in lista de lucru.

Cititor laser cu cod de bare incorporat;
Acces continuu pentru schimbarea si/sau incarcarea consumabilelor;

Imprimanta externa;
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UPS pentru cazul intreruperilor de curent;
Mentenanta redusa ca timp ,cu interventie minima din partea operatorului;

interf-ata bidirectionala cu LIS;
Disponibilitatea materialelor de control intern al calitatii pe trei nivele compatibile cu

analizorul
Reactivi ofbrtati sa fie ,,gata de lucru" ,sa nu necesite o pregatire prealabila .

Stabilitatea calibrarilor sa fie minirn 30 zile sau la schirnbarea lotului de reactivi;

Service inclus ir-r pret si interventii rapide in caz de defectiuni.

Alte conditii oblieatorii :

Modalitati de plata: prin ordin de plata in cont trezorerie fumizor.

Sa aiba marcaj CE pe toate produselo care compun pachetul respectiv reactivi', consumabile,

calibratori s.a.

Prelurile unitare din ofertd vor fi exprimate in lei gi vor include costul ambalajelor si al

transportului. Taxa pe valoare adaugat[ va fi rnentionata separat.

Livrdrile se vor eI'ectua eqalonat, pe parcursul derulirii contractului,pebazd de comenzi ferme

lansate de benef-rciar. Onorarea comenzilor se va ef-ectua in termen de maxim 48 ore de la

lansarea acestora.

Perioada de garanlie acordat[ produselor de c[tre furnizor este cea specificatd de standardul de

produs.

Valabilitatea produselor va acoperi cel putin 80% din perioada de garanlie acordat[ de

producator dar nu poate fl rnai mica de 1 an de zile.

Receplia cantitativd si calitativd a produselor se va ef.ectua la sediul autoritatii contractante in

prezenla reprezentantului furnizorului, ocazie cu cal'e se vor incheia documentele de receplie

pentru fiecare produs livrat. in cazul in care la receplie se constatd cd produsele nu corespund

terinlelor tehnice din caietul de sarcini, acestea se returneazd, iar furnizorul are obligalia de a

le inlocui pe r[spunderea qi cheltuiala sa'

Achizitorul are obligalia de a ef'ectua plata cdtre lurnizor in termen de maxim 60 zile de la data

inregistrarii facturii flscale la sediul beneficiarului, cu O.P., in conturile descliise la Trezoreria

Statului.
T,imba de redactare a of-ertei va fi limba romana

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este testul.

3.OBIE,CTIJL PROCEDTJRII :

perioada pentru care se va incheia contractul de comodat va fl in functie de necesitatile de

analize de efectuat a autoritatii contractante:miuitn 12luni -maxim l6luni
Cantitati estimate contract reactivi de imunologie : 1 an (31 .12.2023).

Nr.
crt. Obiectul contractului Cod CPV U.M.

Cantitate estimata
contract

1.
Pachet reactivi de imunologie
format din : pachet

1.1 Reactiv pentru determinare TSH 33696200-7 test 1 800

1.2 Reactiv pentru determinare FT4 33696200-7 test 1 800

1.3 Reactiv pentru determinare lgE 33696200-7 test 500

1.4 Reactiv pentru determinare PSA 33696200-7 test 800

'1.5 Reactiv pentru determinare LH 33696200-7 test 200

1.6 Reactiv pentru determinare FSH 33696200-7 test 200

1.7 Reactiv pentru determinare AFP 33696200-7 test 300

a

a

a

a



1.8 Reactiv pentru determinare CEA 33696200-7 test 300

19 Reactiv pentru determinare CA19.9 33696200-7 test 300

1.10 Reactiv pentru determinare C4125 33696200-7 test 100

1 .11
Reactiv pentru determinare anti-
TPO 33696200-7 test '1000

1.12 Reactiv pentru determinare anti- TG 33696200-7 test 100

1.13 Reactiv pentru determinare Cortizol 33696200-7 test 100

SPECIFICATII TEHNICE

Pachet reactivi imunologie format din :

TSH
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa -TSH in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE - COMPATIBILITATE
CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.
CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ultehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firma sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare.

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie

. data de expirare

. conditiile de stocare

. numele si adresa producatorului

. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorul sa posede certificare lSO.
. Reactivul sa poarte marcaj CE

FT4
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - FT4 in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE _ COMPATIBILITATE
CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firma sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare.

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie

. data de expirare
o conditiile de stocare
. numele si adresa producatorului
o Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.



. Producatorul sa posede certificare ISO'

. Reactivul sa poarte marcaj CE

IgE
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - lgE in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE - COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
'Firma 

sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare Pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie

. data de expirare

. conditlile de stocare

. numele si adresa producatorului

. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorul sa posede certificare lSO.
. Reactivul sa poarte marcaj CE

PSA
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - PSA in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE _ COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de Producator.
Fir*a su aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactlvi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriPtionare Pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie
e data de expirare
. condittile de stocare
. numele si adresa producatorului
o Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorul sa posede certificare ISO'
. Reactivul sa poarte marcaj CE

LH
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - LH in ser

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etgpe intermediare de pre-g-?t!E

spEctFtcATl rEHNtcE REACTtvt, cALtBRAToRI, coNTRbALE, coNSUMABILE - coMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT'



CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
'Firma 

sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare Pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie

. data de expirare

. conditiile de stocare

. numele si adresa producatorului

. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorul sa posede certificare lSO.
. Reactivul sa poarte marcaj CE

FSH
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - FSH in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de preg-qtllg

SpEctFtcATl TEHNtcE REAcTtVt, cALtBRAToRl, coNTRbALE, coNSUMAB_IIE - coMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ultehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firma sa aiba stoc peimanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare Pe kit:

o Den . reactivului
a

a

a

a

a

nr. Lotului de fabricatie
data de expirare
conditiile de stocare
numele si adresa Producatorului
Fiecare lot de reactivi sa fie insotit
acestuia.
Producatorul sa posede certificare
Reactivul sa Poarte marcaj CE

de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

tso.a

a

AFP
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - AFP in ser
-reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de preg-atl|! 

- -..
spEctFlcATl rEHNtcE REAclvl, cALtBRAToRI, coNTRbntE, coNSUMABIIE - COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT'

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
'Firma 

sa aiba stoc peimanent de plese de schimb verificabil la contractare'
. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriPtionare Pe kit:

o Den . reactivului
o r1r. Lotului de fabricatie



a

a

a

a

data de expirare
conditiile de stocare
numele si adresa producatorului
Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
Producatorul sa posede certificare lSO.
Reactivul sa poarte marcaj CE

CEA
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - CEA in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE - COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.
CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firma sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare.

o Furnlzorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare pe kit:

o Den . reactivului
. nr. Lotului de fabricatie
. data de expirare
. conditiile de stocare
. numele si adresa producatorului
. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
o Producatorulsa posede certificare lSO.
o Reactivul sa poarte marcaj CE

cA19.9
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - CA19.9 in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de preg€ll"_ 

_
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE _ COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firma sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare.

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare Pe kit:

o Den . reactivului
. nr. Lotului de fabricatie
o data de expirare
. conditiile de stocare
o numele si adresa producatorului
. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorulsa posede certificare lSO.
o Reactivul sa poarte marcaj CE

cA125
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - CA125 in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

a

a



SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTROALE, CONSUMABILE - COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT.

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ultehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator.
Firra sa aiba stoc permanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

. service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriptionare Pe kit:

. Den . reactivului

. nr. Lotului de fabricatie

. data de expirare

. conditiile de stocare

. numele si adresa producatorului

. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
. Producatorul sa posede certificare lSO.

r Reactivul sa Poarte marcaj CE

anti-TPO
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - anti-TPO in ser
-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de preg-ati1g 

- -..
spEclFtcATu rEHNtcE REAclvt, cALlBRAToRt, coNTRbALE, coNSUMABILE - COMPATIBILITATE

CU ANALIZOR IMUNOLOGIE A FURNIZORULUI , CARE VA FUNCTIONA IN SISTEM COMODAT'

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator'
Firma sa aiba stoc peimanent de piese de schimb verificabil la contractare'

o Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

r service autorizat de catre producator si distribuitor

lnscriptionare Pe kit:
o Den . reactivului
. nr. Lotului de fabricatie
. data de expirare
. conditiile de stocare
. numele si adresa producatorului
. Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
o Producatorulsa posede certificare lSO.
. Reactivul sa poarte marcaj CE

anti-TG
UM : buc/test
Reactiv pentru determinarea cantitativa - anti-Tc in ser

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de preg-qtlP

SpECtFICAT;tTEHNISE REACTIVI, CALIBRATORI, CONTRbALE, CONSUMAB-IIE- COMPATIBILITATE

cU ANALtzoR tMUNoLoGIE A FURNIzoRULUI , iAne vA FUNCTIONA lN slsTEM coMoDAT'

CONDITII SPECIALE:

Firma distribuitoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul'tehnic sisuportul de programare a sistemului, cu

personal autorizat de producator'
Firma sa aiba stoc peimanent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,service si elaborare de aplicatii pentru reactivi .

o service autorizat de catre producator si distribuitor
lnscriPtionare Pe kit:

o Den . reactivului



a

a

a

a

a

nr. Lotului de fabricatie

data de exPirare
conditiile de stocare
numele si adresa Producatorului
Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
Producatorul sa posede certificare ISO'

Reactivul sa Poarte marcaj CE
a

a

coRTlzoL
UM : buc/test
nur.ti, pentru determinarea cantitativa CORTIZOL in ser

-reactivul sa fie gata de folosire , sa nu necesite etape intermediare de pregatire

SpEctFtcATlt TEHNtcE REAcTtvt, cALlBRAioRl, coNTRbALE, CONSUM4B^I!E.- coMPATIBILITATE

cu ANALTZOR tMUNoroore n ruhr.rrzo-duiur , innE vA FUNCTIoNA lN slsrEM COMoDAT'

COruOIII SPECIALE:

Firma distribultoare va asigura gratuit si in totalitate service-ul tehnic si suportul de programare a sistemului' cu

personal autorizat de producator'

Firma sa aiba stoc p"irlnent de piese de schimb verificabil la contractare'

. Furnizorul va prezenta autorizare de la producatorul aparatului sa efectueze operatiuni de

intretinere,servicesielaboraredeaplicatiipentrureactivi.
.Serviceautorizatdecatreproducatorsidistribuitor

lnscriPtionare Pe kit:

o Den . reactivului
o I'll. Lotului de fabricatie
. data de expirare
o conditiile de stocare
. numele si adresa Producatorului
o Fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea

acestuia.
o Producatorulsa posede certificare ISO'

o Reactivulsa Poarte marcaj CE

cheltuiala acestuia. ln

oferlat.
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DMT 16

CONDITII GENERALE:

miiloc de transPort adecvat'

=:"*iryrffi' :--otii 
Produsul'6r ataG in Grocopie documentele.tehnice ce v9r tnst

5. Toate produse rcai CE' Pentru demonstrarea
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PRECIZARI PENTRU OFERTANTI
La evaluarea ofertei si desemnarea celei castigatoare se va avea in vedere

preturile ofertate conform criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazul ", precum

si respectarea conditiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta

in anuntul de publicitate a achizitiei si cerintelor solicitate in caietul de sarcini .

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre

autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa ;

continutul propunerii tehnic e reptezinta parte irfiegranta a solicitarilor din caietul

de sarcini .

In cazul in care oferta contine propuneri

sunt in mod evident dezavantajoase pentru

respinsa ca neconforma.

Compartiment de sPecialitate

Sef Liborator : Chim . Aprodu Mihaela

referitoar e la clauze contractuale care

autoritatea contractanta, aceasta va fi
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de operator economic avizat pentru activitqtea de reparare' mentenanld Si punere in

acolo unde este cazul'


