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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PA$CANI
Str.GrEdinitei nr.5, jud.Iasi, Cp 705200 Tet:0232763600; Fax: 0232765060emai1:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACH.TZTTIE DIRECTA

TRUSA DE NECROPSIE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5,

j.rd. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze (' 1 buc -TRUSA DE

NTCpOpSIE ", din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul

Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 23.06.2021, ora 10.00 la

sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate

celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

Manager
Dr. Bechir Daniel

Acreditare ANMCS nr. ll9/ 2015

Compartiment achizitii Publice
Ref. Nicolau Gabriela

ANMCS



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Aprobat

TeL.0232 7636Q0; Fax 0232 765060

Nt. ,\[ .06- 2_o ).1

CAIET DE SARCINI
TRUSA DE NECROPSIE .1 BUC

I.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani,

jud.Iasi este interesat in achizitionarea ,,TRUSA DE NECROPSIE -1 BUC",cod

cPV33919000-5 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

o Denumire contract : ,,TRUSA DE NECROPSIE -1 BUC " ,cod cPV33919000-5.
produsul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate cE inscriptionat ;

- Declaratia de Conformitate (EC) a Directiv ei 93l42lCEE conform certificatului

CE emis de catre un organism de certificare notificat .

4. SPECIFICATII TEHNICE :

Caracteristici obligatorii trusa de necropsie:
- Cutie din aluminiu.
- Bisturiu cu maner din metal, lungimea lamei 50 mm'

- Cutit autopsie mare cu maner metalic.

- Cutit autopsie mic cu maner metalic.
- Cutit autopsie mare cu maner din lemn'

- Cutit pentiu cartilagii cu maner metalic, lungimea lamei 35 mm'

- 2 buc Foarfecaincizie, 130mm.

- Foarfeca pentru intestine cu carlig, 210 mm'

- Costotom (foarfece pentru taiat oase) 230 mm'

- Pensa anatomica pentru disectie, standard, lungime 130 mm.

- Pensa anatomica disectie 2:3 dintl
- Pensa anatomica disectie 1:2 dinti.
- Fierastrau 350 mm.
- Ciocan din metal 235 mm,300g.
- 2bucDalta}} mm, cu maner din plastic'
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- Cleste ciuPitor os.

- Rahiot om, 220mm (sPine wrench)'

- 2buc Departatoare, duble.
- Zbuc Sonda, 300 mm, dreaPta.

- 2buc.Blow pipes- pipa rasuflare, dubla, dreapta- 235 mm.

- Zbuc Stilet butonat, 13cm.

- Chiureta (cuPa) sange.

- 4 buc Ace cusut cadavre, asortate.

- Centimetru metal, lungime 2m.

- Creion dermatograf rosu.

- trusa de necropsie ofertata sa fie avizatade Ministerul Sanatatii si sa aiba

declaratie de conformitate
-sa aiba manual de utilizare in limba romana

NOTA :.lntreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si

securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar'

Trusa de necropsie va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele

din Romania ( autoii zatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este

cazuL,etc).

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE
- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi,

loc.Pascani, cod Postal 705200.
cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.

la livrare produsele vor fi insotite de manual de utilizare in limba romana 1 buc '

se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24luni
sd se asigure instalare si punere in functiune inclusa in pret

sd se asi[ure instruirea giatuita a personalului medical care va lucra cu produsul

sd se asi[ure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.

de Calitate si Conformitate ou normele UE.

Co)ilpartiment de sPecialitate
Dr.

i Gabriela
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