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DEpu N E R E'SJJI+l'^tcH rzrrr E D r RECrA
Pat radiotransparent pentru transfer resuscitare terapie intensiva

tr. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371.
t pentru transfer resuscitare terapie
in SIrAP si pe site-r-rl Spitalului Municipaidc

Caracteristici minimale :

Pat transprlrt transfer radiotransparent resuscjtare multifunctionala cu blat radiotranslrarent (10 mm )va ficompus din 4 sectiuni : spate .sezut ,coapse si gambe confectionate din material radiotransparentInaltime a.jusrabila pat intre 65_100 cm
I.atime pal 75 cm
Lur-rgime prat 210 cm

e,

Roti robusre rezistente in timp cu ul-l diametru aJrroximativ de 20 cm
Sa dispuna de a 5 roata
Dinrerrsiune supraf'ata pacient .lungime de aprr,rximativ 1900 mm si latime de aproxirnaLtiv 650 mmSecriuni ajusrabile pneumatic ,
Inaltime relglabila hidraulic .

-Saltea.antis:,rarica ignifuga si cu grad ridicat de pr.otectie bacteriologic
Laterale colapsabile ,

Manere cromate reglabile
Suport monitor.
Suport perfuzie telescopic ,
L,ocasuri pentru tuburi de oxigen .
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Acest aparate medicale vor fi confectioneLte din materiale care garanreazat un grad ridicat de protectiebacteriologic si reducerea riscului de incencliu .

Aceste dispozitive medicale sunt necesare pentru transportul/transferul pacientului catre comparlirnentulde radiologie imagistica m.edicala .terapie i'tensiva si sectiile spitalului.
Aceste dispozitive medicare sa poata fi usor de curatat si dezinf'ectat ,

NOI'A : ofbrtantul trebuie sa declare confbrmitatea cu cerintete impuse mai sus in acest sens prezentandun tabel cu cerintele si caracteristicile tehni<:e solicitate si ofbrlate.

Conditii de livrare
- livrarea se va face la sediul achizitrrului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.pascani, cod poslal745200;
- ftrrnizorul va ptezenta avizul eliberat de MS, insotit de anexa in care trebuie sa 1ie mentionatfaptul ca este distribuitor al produc:rtorului produsului .fertat;- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorurui:- perioada de garantie va fi de min. 24 luni,se va asigura service in peri,rada de garantie.- se va asigura instalare si punere in lunctiune pe cheltuieLla furnizoiuluji- ser va asigura instruirea personalului rledical si tehnic care va lucr.a cu echipamertul si se 

'aincheia un proces verbal de instruire
- cerrtificate de calitate si de garantie
- se vor asigura piesele de schimb pentru service postgaraLntie pe o perigada de minim l0 ani- produsul trebuie sa detina marcai CE- dcclaratie de conlbrnritate CL.
- Manual utilizare in limba romana _l buc- Fisa tehnica de la producator in crre sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie adispozitivului medical .

- certificat emis de un organism de certificare notificat ca.re atesta ca oltrtantul are implementat siaplica un sistem de management al calitatii in crnformitate cu cerintele standardului ISo9001:2015 sau echivalent , respectir,,rso r34g5: 2009 pentru producatorur prc,dusurui.

vr rugam sa ne transmiteti o oferta de lpret insotita de termen
07. I 0.4.16_,ora I 2.00.

livrare pana pe data de

Manager
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